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Wszyscy potencjalni Oferenci

‘WOMP-PN-6/2013 Torun, dnia 16.09.2013 r.

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zak

idostawy lekéw_dla Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy w Toruniu.

Komisja Przetargowa Wojewédzkiego Osrodka Medycyny Pracy w Toruniu, ul. M. Sktodowskiej-Curie 61/67
ustala, co nastepuje:

Dotyezy : Znak sprawy : WOMP — PN-6/2013 - zapytania z dn. 12.09.2013

Pytania dotycza zatacznika nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, poz. 4:

Czy Zamawiajacy wymaga, aby zaoferowane w poz. 4 paski testowe do glukometréw zawieraly enzym
dehydrogenazg glukozowa GDH-FAD, nie interferujaca z cukrami nieglukozowymi i tlenem, umozliwiajac
dokladny pomiar stezenia glukozy w szerokim zakresie stgzen 10-900mg/d1?

»W odpowiedzi na zapytanie — informujemy, iz Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie wyrobu
zawierajacego enzym dehydrogenaz¢ glukozowa GDH-FAD, nie interferujaca z cukrami nieglukozowymi
i tlenem, umozliwiajac dokladny pomiar stezenia glukozy w szerokim zakresie stezen 10-900mg/d1?

Czy Zamawiajacy wymaga, aby zaoferowane, w poz. 4 paski testowe do glukometréw umozliwiaty
wykonywanie pomiaru stezenia glukozy we krwi kapilarnej i zylnej?

»W odpowiedzi na zapytanie — informujemy, iz Zamawiajacy wykonuje glukometrem tylko pomiary
stezenia glukozy we krwi kapilranej. W zwigzku z powyZszym nie wyraza zgod¢ na zaoferowanie paskow
testowych, ktére umozliwiaja wykonywanie pomiaru stgzenia glukozy we krwi kapilarnej i Zylnej”.

Czy Zamawiajacy wyraza zyczenie, aby glukometr kompatybilny z paskami testowymi zaoferowanymi w poz.
4 wykrywal automatycznie zbyt mata ilos¢ krwi wprowadzonej do paska, co zapobiegnie uzyskiwaniu
fatszywie ujemnych wynikéw zwiazanych z bledami pomiarowymi?

»W odpowiedzi na zapytanie — informujemy, iz Zamawiajacy dopuszeza zaoferowanie glukometru
kompatybilnego z paskami testowymi, wykrywajacego automatycznie zbyt maly ilosé krwi
wprowadzonej do paska”
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