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»Projekt wspotfinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Dotyczy projektu numer RPKP-03.02.00-04-001/12 pn. ,Poprawa jakosci $wiadczonych uslug poprzez zakup
specjalistycznego sprzetu do rehabilitacji medycznej w Wojewodzkim Osrodku Medycyny Pracy w Toruniu”

Wszyscy
potencjalni Oferenci

WOMP-PN-2/2013 Torun, dnia 10.01.2013 r.

dotyczy: zapytania o udzielenie wyjasnien do przetargu nieograniczonego na zakup i dostawe specjalistycznego
sprzgtu i aparatury medycznej do rehabiiitacji medycznej do Pracowni Fizjoterapii w Akademickiej Przychodni
Lekarskiej - dla Wojewédzkiego Osrodka Medycyny Pracy w Toruniu dla Wojewddzkiego Osrodka Medycyny
Pracy w Toruniu.

Komisja Przetargowa Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy w Toruniu, ul. M. Sktodowskiej-Curie 61/67 ustala, co
nastepuje:

Dotyczy : Znak sprawy : WOMP — PN-2/2013 - zapytania z dn. 09.01.2013

Pytanie 1 — pozycja 14 — st6l rehabilitacyjny do masazu z napedem elektryeznym

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy stét rehabilitacyjny o nastepuj acych parametrach:

Stot rehabilitacyjny 2-czgsiowy z elektryczng zmiang wysokosci lezyska za pomoca ramy wokét stohy, wykonany
z profili stalowych malowanych proszkowo. St6} posiada regulacje przechylu wzdluznego Trendelenburga i anty-
Trendelenburga na kolumnach za pomocg pilota recznego. Ustawienie podglowka wspomagane jest sprezyna gazowa.
Wyposazony w uchwyt do mocowani pasow stabilizacyjnych oraz kétka transportowe.

Dane techniczne:

Dlugos¢; 203 cm

Wysokos¢( regulowana elektrycznie za pomoca ramy wokot stotu) w zakresie 54-104 cm;

Szerokosé: 70 cm DY REK
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Badania profilaktyczne: wstgpne, okresowe i kontrolne, badania kierowc6w: psychologiczne i specjalistyczne,
badania diagnostyczne: RTG, USG, EEG, EKG, Holter EKG, préby wysitkowe, prég czucia wibracji, termometria skorna,
spirometria, audiometria, badania analityczne, kinezyterapia i fizykoterapia.



Pozycja anty- Trendelenburga: 0-25 °

Regulowany zagléwek sprezyna gazowa w zakresie : -80° +45°

Waga: 96 kg

Maksymalne obciazenie : 150 kg

St6t z takimi parametrami nie przyczyni si¢ do pogorszenia pracy terapeuty z pacjentem.

»W odpowiedzi na zapytanie — informujemy, iz Zamawiajgcy nie jest zainteresowany zaoferowaniem stolu
o takich parametrach z wykorzystaniem przechylu wzdluznego Trendelenburga i anty-Trendelenburga, gdyz nie
prowadzimy indywidualnej pracy z pacjentem przy pomocy stoléw terapeutycznych. Przedmiot zaméwienia musi
by¢ zgodny z Zalgcznikiem Nr 1 do SIWZ”
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Badania profilaktyczne: wstepne, okresowe i kontrolne, badania kierowcow: psychologiczne i specjalistyczne,
badania diagnostyczne: RTG, USG, EEG, EKG, Holter EKG, proby wysitkowe, prog czucia wibracji, termometria skérna,
spirometria, audiometria, badania analityczne, kinezyterapia i fizykoterapia.
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