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PROGRAM REGIONALNY

»Projekt wspdtfinansowany ze s$rodkow Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ™

Dotyczy projektu numer RPKP-03.02.00-24-001/12 pn. ,,Poprawa jakosci $wiadczonych uslug poprzez zakup
specjalistycznego sprzetu do rehabilitacji medycznej w Wojewodzkim OsSrodku Medyeyny Pracy w Toruniu®

Operacyjnego

Wszyscy
potencjalni Oferenci

WOMP-PN-2/2013 Torun, dnia 16.01.2013 r.

dotyczy: zapytania o udziclenie wyjasniefi do przetargu nieograniczonego na zakup i dostawe specjalistycznego
sprzetu i aparatury medycznej do rehabilitacji medycznej do Pracowni Fizjoterapii w Akademickiej Przychodni
Lekarskiej - dla Wojewodzkiego Osrodka Medyeyny Pracy w Toruniu dla Wojewddzkiego Osrodka Medycyny
Pracy w Toruniu.

Komisja Przetargowa Wojewoddzkiego Osrodka Medycyny Pracy w Toruniu, ul. M. Sklodowskiej-Curie 61/67 ustala, co
nastepuje:

Dotvezy : Znak sprawy : WOMP — PN-2/2013 -  zapvtania z dn. 14.01.2013

Pyt.1- Dot. Pozyeja 15 — Wyposazenie do magnetoterapii.

W zwigzku z tym, ze lezanka z przesuwnikiem do ruchu poziomego L10 dla aplikatora o $r. 55 cm AS-550, a takze
powyzszy aplikator nie sa juz obecnie produkowane, czy Zamawiajacy dopusci lezanke nowszej generacji L6, oraz
aplikator 60 cm co z pewnoscig wplynie korzystnie na jakos¢ wykonywanych ustug i umozliwi korzystanie
z zabiegdw osobom otylym.
»W odpowiedzi na zapytanie — informujemy, iz Zamawiajacy dopuszeza zaoferowanie lezanki i aplikatora
¢ podanych parametrach”

Dotyezy : Znak sprawy : WOMP — PN-2/2013 - zapvtania z dn. 15.01.2013

Pyt.1- Dot. Pozycja 5 — Dwuczestotliwosciowy aparat do terapii ultradzwickowej.

Czy Zamawiajacy dopusci przenos$ny aparat do terapii ultradzwigkowej z wbudowanymi gotowymi programami
terapeutycznymi oraz pamigcig indywidualnych programéw.

Badania profilaktyczne: wstepne, okresowe i kontrolne, badania kierowcow: psychologiczne i specjalistyczne,
badania diagnostyczne: RTG, USG, EEG, EKG, Holter EKG, proby wysitkowe, prog czucia wibracji, termometria skorna,
spirometria, audiometria, badania analityczne, kinezyterapia i fizykoterapia.



Opis urzadzenia: Ergonomiczne, wodoszczelne glowice z biokompatybilnym przetwornikiem zapewniajacym
najwyzsze mozliwe bezpieczenstwo i zapobiegajacym reakcjom alergicznym (powierzchnia glowic 2.5 em” lub 5
cm?).Emisja ultradzwickéw: ciagla i impulsowa (4 tryby pracy impulsowe]) .Kontrola sprzggania: optyczna na
wyswietlaczu aparatu oraz na glowicy jak réwniez akustyczna. Mozliwos¢ podlaczenia do elektrostymulatora —
terapia skojarzona

Charakterystyka: Duzy czytelny wyswietlacz LCD z niebieskim podéwietleniem. Prosta obstuga za pomoca
jednego pokretta. Indeks gotowych programoéw terapeutycznych: alfabetyeznie uporzadkowana lista jednostek
chorobowych, z automatycznym wywolaniem zabiegu zawierajacym opis graficzny obszaru leczenia oraz
sugerowana dawke. Uzytkownik moze rowniez modyfikowad gotowe programy. Pamigé indywidualnych
programdw terapeuty: 20 indywidualnie ustawianych przez uzytkownika programow: latwy zapis i dostep do
wywotlania z pamigci dla najezeseiej stosowanych ustawien. Metalowa. odporna obudowa i uchwyt do transportu
»W odpowiedzi na zapytanie — informujemy, iz Zamawiajacy nie wyraza zgody, Przedmiot zamowienia
musi by¢ zgodny z Zatacznikiem Nr 1 do SIWZ”

Pyt.2 - Dot. Pozycja 5 — Dwuczestotliwosciowy aparat dp terapil ultradzwiekowe].

Czy Zamawiajacy dopusci aparat do TERAPII Ultradzwigkowej o nastepujacych parametrach:

glowice dwuczestotliwosciowe 1MHz/3,5MHz. Dwa rozmiary glowic: lem?® i 4em?. Emisja ciggta —
efekt termiczny. Emisja pulsujgca — mikromasaz. Kontrola przylegania czola glowicy sprzezona
z zegarem zabiegowym. Stabilizacja emitowane] mocy.

TRYB MANUALNY -petna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych uzytkownikow.
PROGRAMY ZABIEGOWE-uproszczenie obshugi aparatu, jednostki chorobowe wybierane wg nazwy,
52 programy dla terapii ultradzwizkowej (42 dla wersji M), 10 programéw do ustawienia dla uzytkownika
ERGONOMIA - tryby pracy: pregramowy / manualny, duzy, czytelny wyswietlacz, obstuga w trybie
graficznym, edycja nazw programow uzytkownika, system informacji kontekstowej, precyzyjna kontrola
emisji fali ultradZzwigkowej w trakcie zabiegu, komfort obstugi — aparat nie przerywa emisji z powodu
chwilowego pogorszenia absorpeji fali np. w okolicach kosci.

KONSTRUKCIJA- duzy wyswietlacz graficzny, parametry kalibracyjne zapisane w glowicy, autotest —
biezgca kontrola sprawnosci aparatu i glowic.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Zegar zabiegowy: [-30min
Zasilanie: 230V, 50Hz40W
Wymiary (bez uchwytow): 30x23x11cm
Masa: 3kg

Generator ultradzwiekdw: -

Tryby pracy: ciggly, pulsujacy
Czestotliwosé pulsowania: 16Hz, 48Hz, 100Hz

Wypetnienie przebiegu pulsujacego:  10%, 25%, 50%, 75%

Glowice ultradzwiekowe: _

powierzchnia promieniowania:  4em’

1M Hz,

3,5MHz

»W odpowiedzi na zapytanie — informujemy, iz Zamawiajacy nie wyraza zgody. Przedmiot zamowienia
musi byé zgodny z Zalyceznikiem Nr 1 do SIWZ”

czestotliwosé pracy:

Pyt.3 — dotyczy aparatu do krioterapii ze zbiornikiem

Czy Zamawiajacy dopusci aparat o wymiarze szer. X di. x wys. 420 x 540 x 920 mm?
»W odpowiedzi na zapytanie — informujemy, iz Zamawiajacy dopuszeza zaoferowanie aparatu do
krioterapii ze zbiornikiem o podarych parametrach"
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Badania profilaktyczne: wstepne, okresowe i kontrolne, badania kierowcow: psychologiczne i specjalistyczne,
badania diagnostyczne: RTG, USG, EEG, EKG, Holter EKG, préby wysilkowe, prog czucia wibracji, termometria skorna,
spirometria, audiometria, badania analityczne, Kinezyterapia i fizykoterapia.
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